Sd0er One:
AEDs Series

the new generation

Guia Operacional
Hasznalati Utmutato

AED Bruksanvisning
Bedienungsanleitung



Kara kund, tack fér att du har valt en Saver One. For att aktivera garantin, vanligen fyll i garantikortet och
skicka in det inom 30 dagar efter kdpet till var produktionsenhet.

Prezado Cliente, obrigado por escolher nosso dispositivo. Para validar a sua garantia, por favor preencha
o Cartdo de Garantia e envie-o no prazo de 30 dias da compra para o nosso enderego.

Tisztelt Ugyfeliink! Készonjik, hogy eszkdziinket valasztottal A garancia érvényesitéséhez, kérjik toltesse
ki a garanciajegyet a vasarlas helyén.

Sehr geehrter Kunde, wir danken |hnen fiir den Kauf unseres Gerétes. Damit die Garantie gewéhrleistet ist,
bitten wir Sie die ausgefiillte Garantiekarte innerhalb von 30 Tagen an unsere Adresse zu senden.

Y. amirtal

medical products

Office: Viale Gran Sasso, 11
20131 Milano - Italy

Tel: +39.02.20509246

Fax: +39.02.29520839

Office and Production: Cupa Reginella, 15
80010 Quarto - Italy

Tel: +39.081.8060574

Fax: +39.081.8764769

info@amiitalia.com
www.amiitalia.com
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AELD
series

esTaEmELl
Manufactured in Italy

SaQ%r One

AED (Automatisk extern defibrillator) halvautomatisk eller helautomatisk
DAE (Acesso Piblico) semi-automaético e totalmente automatico
AED ( Nyiivénos Hozzaférés(i) félautomata és automata
AED (Public Access) Halb-und Vollautomatisch

SVO-B0001 SAVERONE Semi-Automatic 200] Standard
SVO-B0002 SAVERONE Semi-Automatic 360] Power

SV0O-B0847 SAVERONE Fully Automatic 200] Standard
SV0-B0848 SAVERONE Fully Automatic 360] Power

SaQ%rOne D

AED med EKG monitor
DAE com monitorizagdo ECG
AED késziilék EKG monitorozassal
AED mit EKG-Uberwachung

SVD-B0004 SAVERONED 200] Standard
SVD-BO005 SAVERONED 360] Power

SaQ%r One P

AED med EKG monitorering och manuell defibrillering
DAE com monitorizagdo ECG e Desfibrilador Manual
AED késziilék EKG monitorozéssal és Manualis Defibrillator
AED mit EKG-Uberwachung und manuellem Defibrillator

SVP-BO006 SAVERONEP 200] Standard
SVP-B0007 SAVERONEP 3603 Power

% amiitalia |os




g AED Sa erQOne
DEA

Hjartstartaren bér anvandas av frédnad personal ! \
Indikationer fér anvéndning: Anvand hjartstartaren (AED) nar en person missténks ha ett hjartstopp och saknar
cirkulation pga:

1. Medvetsloshet

2. Inte andas

3. Inte visar nagra tecken pa normal cirkulation.

O DAE s6 deve ser usado por pessoas devidamente treinadas!
Indicag6es de uso: Use o DAE gquando uma vitima com suspeita de paragem cardiaca tem uma aparente falta
de circulagéo como indicado por:

1. Inconsciéncia, e

2. Auséncia de respiragdo normal, e

3. Auséncia de pulsagao ou se sinais.

Az AED késziléket csak megfelelden képzett személy hasznalhatja !
Hasznélati javaslat: hasznalja az AED készliléket, ha az aldozat szive feltételezhetGen leallt, latszolagosan
ledllt a keringes, melynek jelei:

1. Eszméletvesztés, és

2. Normal léegzés hianya, és

3. Pulzus nem tapinthaté vagy a keringés jeleinek hianya.

Der AED sollte nur von entsprechend geschulten Personen bedient werden!

Indikationen zur Verwendung: Verwenden Sie den AED, wenn ein Verdacht auf Herzstillstand bestent:
1. Bewusstlosigkeit, und
2. Keine Atmung, und
3. Kein Puls flihlbar.

\. J

o | och med att hjértstartaren kan ridda liv, sa ska den alltid vara tillgédnglig fér att anvandas.

Se till att batteriet alltid &r ikopplat.
Sendo um dispositivo salva-vidas, o DAE deve estar sempre disponivel para o uso.
Uma vez adquirido, & uma boa pratica para ativa-lo, ligando a bateria e nunca desliga-lo.

Mint életmentd eszkdz, az AED kélsziilek mindig hasznalatra kész allapotban kell, hogy
legyen!Vasarlas utan célszerii készenlétbe helyezni az elem behelyezésével, mely soha
ne keriiljon eltavolitasra.

Der AED sollte immer sofort zur Verfligung stehen. Deshalb sollte die Batterie immer im
Gerit eingesetzt bleiben.




Snabb |ivréddning
Salvacao Rapido
Gyors Eletmentt
Schnelle Lebensrettung

Sa  er One

SCries

Satt pa

Ligar
Kapcsolja be
Einschalten

Satt fast elektroderna
Colocar os eléctrodos
Helyezze elektrodakat
Elektroden platzieren

Ge enchock

Desfibrilhar

Adja le a sokkot
Schock-Taste

— Den helautomatiska modellen ger en chock efter att ha varnat férst med ett rostmeddelande
0O modelo totalmente automatico vai dar o choque depois de uma mensagem vocal aviso
A teljesen automatikus modell ad a sokk utan egy figyelmeztet6 lizenet vokalis
Das vollautomatische Modell wird den Schock nach einer Warnung (Sprachnachricht) abgeben

# amiitalia | o7




Innehall
Contetido_da Caixa S4a.erOn
A Doboz Tarta

atama SCTICS
Verpackungsinhalt

(CONF-NORM) o |
Standard konfigurering s ol
Configuracao Standard
Standard Konfiguracié
Standard-Konfiguration
Defibrillator
Desfibrilhador
Defibrillator
Defibrillator

Vuxen elektroder

Bateria Descartavel Par de Eléctrodos de Adulto ‘
Elemegység Felndtt Elektrodapar |
Einwegbatterie Elektroden fiir Erwachsene

Bruksanvisning och CD
Béarvaska B — Guia Operacionale CD

Mala de Transporte 2 Hasznalati Utasitas
Hordtaska CD und Bedienungsanleitung
Tragetasche

ser
. manual_~

Leia o Manual de Instrugées incluido no CD
Olvassa el a Hasznalati Utasitast
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung auf der CD

o L&ds Anvandarmanualen som finns pa CD:n

ami.italia |os




Aktivera Enheten )

Activacao do Dispositiv Sa  erOne
Késziilék Belizemelése

Gerateaktivierung

Crices

Satt i batteriet

Coloque a bateria

' Csatlakoztassa elemegységet
Batterie einsetzen

(Klick)

Automatisk start

Inicio automatico
Automatikus készenlétiallapot
Automatischer Start

Initierar sjalvtest

Teste inicial automatico
Indulasi onellenérzéteszt
Automatischer Selbsttest

Den helautomatiska modellen har ingen chockknapp man ska trycka pa
O modelo completamente automatico ndo possui botao de choque

Az automata verzion nincs sokk-leadasi gomb

Beim Vollautomat muss keine Schockabgabe-Taste gedriickt werden




Enhetens dDeII%r —r Sz@%r One"_
A Keszulek Felepitese |
Geratebeschreibung

rmikrofon elektrodkontakt ikon “sét fast elektroderna”
ket encaixe dos eléctrodos Icone “posico dos eléctrodos
mikrofon elekiroda csatlakozo helyezze el az elektrodakat” ikon
Mikrofon Elektroden Zugang lkone “Elektrodenverbindung

ikon “Vuxen / Bam elektroder”
icone “eletrodos Adulto / Crianga

ON/OFF kna “Felnétt /G k elektroda” ik
yermek ele 2" ikon
botéo ON/ O|P|P Ikone “Erwachsene / Kinder Elektroden”
BE/KI kapcsolo
Taste EINJAUS
batteri
bateria
elemegység
Batterie

ikon “ror / ror inte patienten”
icone “tocar/ nao toque paciente”

LED kontrol “érintheti/ ne érintse a beteget” ikon
LED de controlo lkone “bertihren/nicht bertihren Patienten”
ellenérzé LED
Kontroll-LED chock knapp
botao de choque
R %okk-gomb
- ) are chock-Taste

mini LCD displa «i»knapp altitalante

mini visor LCD de status botdo « hangszérd

LCD mini allapotiiielzo b Lautsprecher

Status LCD Mini-Display sl s

undersidan / vista posterior
hatulnezet / Ruckselte

batterifack

compartimento da bateria I g v

elemegyseg fészke ‘ Jrgee—

Batteriefach oo o \
kontakistif '

pinos de contato / /

garanhfﬁjrseghng

érintkezd csapok

Kontakistite SDKoMochUSBPOt  sarans veot
cartao SD e porta USB %aranneaegel
SD kartya és USB port

SD-Karte und USB-Anschluss




Enhetens Delar a) :
Estrutura do Dispositivo Sa erOne
A Keésziilek Felepitese ‘
Geratebeschreibung

mikrofon elektrodkontakt ikon “sétt fast elektroderna”

e encaixe dos eléctrodos Icone “posicao dos eléctrodos
ikrofon elektroda csatlakozd helyezze el az elektrodakat’ ikon

mikrofgn Elektroden Zugang Ikone “Elektrodenverbindung”

ikon “Vuxen / Ba?d elfaktlr%der"

icone “eletrodos Adulto / Crianga”
ON/OFF ""EFPQ “Felnétt /Gyermek elektroda” kon
botéo ON/OFF 2 Ikone “Erwachsene / Kinder Elektroden”
BE/KI kapcsola ;

Taste EINJAUS

batteri
bateria

elemegyseg
Batterie

ikon “rér / rér inte patienten”
icone “tocar / ndo toque paciente”

“erintheti / ne erintse a beteget” ikon
tEB Iégnotgon"trolo lkone “beriihren/nicht berlihren Patienten”
ellentrz6 LED
ERIRLER ikon “automat-chock”

icone “choque automatico”
bt "sokk-"automata" ikon -
mini LCD displa «i»Knapp altifalante lkone 8chock~agtomatlsc
E"C':"E')V'S.of Ié'ﬁ:D tﬁStlatu s botdo «i» hangszéré
mini allapotkijelzé 4
Status LCD Mini-Display €13 gomh LAl
undersidan / vista posterior
hatulnézet / Ruickseite
batterifack
compartimento da bateria
elemegység fészke
Batteriefach

o= ]
\

kontaktstift
pinos de contato ‘/ /

r 3 garantifdrsegling

érintkezé csapok i

Kontakistifte SD kort och USB port Sgggég%fgég
cartdo SD e porta USB %arantiesiegel
SD kartya és USB port

SD-Karte und USB-Anschluss




Enhetens Delar N
itivo

Estrutura do Dispos
A Keszulek Felépitése
Geratebeschreibung

) menyknappar
mikrofon elektrodkontakt botdes de menu
microfone encaixe dos eléctrodos menii combok
mikrofon elektroda csatlakozé Men mgsten
Mikrofon Elektroden Zugang

5.7"TFT fargskarm
5.7" display colorido TFT
57" TFT szines kijelz6

ON/OFF kn?__p'g 5.7"TFT Farbdisplay
botdo ON/O
BE/KI kapcsold
Taste EINJAUS batteri
bateria
elemegység
Batterie
IrDA-port (val)
Porta IrDA (opcao
infra port (opcionalis)
IrDA Schnittstelle (option)
LED kontroll
LED de controlo
ellenérz6 LED
Kontrall-LED
gh?g:k gna;r)]p
hogtalare 0la0 de choque
mini LCD displa altifalante goi?]k-gl?r_pb
mini visor LCD de status hangszoré chock-Taste
LCD mini allapotkijelzd Laulsprecher

Status LCD Mini-Display

undersidan / vista posterior
hatulnezet / Riickseite

JI

kontaktstift
pinos de contato "/ / \'

garantiférsegling

batterifack
compartimento da bateria
elemegyséq fészke
Batteriefach

erintkezd csapok

Kontaktstifte SD kortoch USB port %ﬁﬂgg%@";‘g
cartdo SD e porta USB
SD kartya és USB port arantiesiegel

SD-Karte und USB-Anschluss




Enhetens Delar A
Estrutura do Dispositvo Sa er One
A Késziilék Felepitése | |
Geratebeschreibung

mikrofon elekirodkontakt menyknappar
microfone encaixe dos eléctrodos botogs de nggl?u
I\“A:t:g;gg elektroda csatlakozo menu gom

Elektroden Zugang Menutasten 5 7" TFT fargskarm
5.7" display colorido TFT
5.7"TFT szines kijelz6
5.7"TFT Farbdisplay

ON/OFF knapp
botao ON/OFF
BE/KI kapcsold

Taste EINJAUS batteri

bateria
elemegység
Batterie

IrDA-port (val)

Porta IrDA (opgéo

infra port (opciondlis)
IrDA Schnittstelle (option)

urladdning / energi/ laddning knapp

LED kentroll
desarmar/ energia/ carregamento botdes
tfgggg?_rggb kikapcsolas / energia / t0ltes gomb
Kontroll-LED entladan | Energie / Lade-Tasten
hégtalare
mini LCD displa altialante
mini visor LCD de status chock knapp hangszéré
LCD mini allapotkijelz botdodechoque ~ Lautsprecher
Status LCD Mini-Display goﬁk—g’?r{jbt
Cchock-laste . i i
undersidan / vista posterior
hatulnézet/ Riickseite
batterifack
compartimento da bateria
elemegyseg fészke
Batteriefach
kontaktstift
e e ganisseging
Kontakistifie SDkotochUSBport  garancia pecset
cartdo SD e poria USB %aranﬂesnegel

SD kartya és USB port
SD-Karte und USB-Anschluss




Mini LCD displa a)
Mini Visor LCD® Sa ‘erQne
LCD Mini Kielzb

LCD Mini-Display

i

En del enheter har inte mini LCD display q
Alguns dispositivos podem néo ter o mini visor !
Egyes késziilékek nem rendelkeznek mini kijelzével

Manche Gerite verfiigen nicht liber einen kleinen Display

e )

V REERR} 100%
Alla enheteri stand-by lage :

Todos os modelos em stand-by X

DEVICE ERROR 105

Minden modell készenléti éllapotban SERVICE REQUIRED

Alle Modelle im Stand-by

batterimitaren eller enhetsvarningar
medidor de bateria ou avisos de dispositivos
elem jelzés vagy késziilék figyelmeztetések

L Batteriekapazitat oder Gerdt Warnungen
% e
analysing
heart rhythm
Bara SAVER ONE nar den drigang vt
Apena SAVER ONE se operacional text meddelande / mensag
e gens de texto
ﬁafléi\slél‘?’%'?\lgl\qﬂgl":ﬁggﬁilfbssystem szoveges lzenetek / Textnachrichten
N
2.

MODEL: _ ONE 200J
SIN: 051502213004
POWER:  BATTERY B

PROTOCOL: 150-200-200J
SHOCKS: 6
DATE: 01/02/2013 1111}

LANGUAGE —> ENGLISH
English
Frangais

* ami.italia |14




TFT Fargskarm Delar
Estrutura do Visor TFT
TFT Képemyod Felépitése
TFT-Display Struktur

valt l&ge i bruk
modo em utilizacao
alkalmazott izemmaod
Modus im Einsatz

("

behandlingstid
tempo de tratamento
akezelés idotartama
Behandlungsdauer

protokoll som anvands
protocolo em uso
alkalmazott eljaras
verwendete Protokoll

antal chocker/ defibrilleringar
numero de choques/ fibrilhagéo
sokk/ fibrillacio szamlald
Anzahl Schocks / Kammerflimmern

hjartfrekvens/ iny:edans
frequéncia cardiaca /impedancia
szivirekvencia/impedancia
Herzschlag/ Brustkorbimpedanz

energiniva
nivelenergia
energla szint
Energleniveau

ror/ drinte
focar/ ndo toque
drinthati/ ne énntse
bertihren/nicht bertihren

o
(=]
ga @
=& oo
05 2 5_1% 3
g EE o =0
sE8? gh ®
SESR
=SEE “
£ ?:5* g
8=
DO NOT TOUCH PATIENT E8
ANALYSING HEART RHYTHM %g
- -5
datum/tid
batterikapacitet tillgangligt minne data/hora actual
capacidade da bateria memoria disponivel y datum /idé y
elemegység toltstisége  rendelkezesre allo memoria ) Datum / Uhrzeit
laddningsindikator  Batieriekapazitat verfuigbarer Speicher ”,'"kf?ofﬂn 8%’?5&
barra de carga microfone
s jelz6 mikrofon BE / KI
Ladmji Bar Mikrofon Ein/Aus

0}Xa) Ip BaUE

ami.italia |15
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For att komma till menyn
Para aceder ac menu
Belépes a meniibe

Um das Menii aufzurufen

For att navigera (upp/ ner)
Para navegar (cima/ baixo)
Valasztas (fel/le)

Zu navigieren (oben/ unten)

For att bekrafta valet

Para confirmar selecgao
Jovahagyas

Bestéatigen Sie die Auswahl

Sa erOne | )
Sa lerOne -

!
=
UpP
DOWN
7
R
7




gen fOr anvandning
Modos de Uso
Uzemmadok i
Verwendungsmodi

Y Vid paslagning, startar varje modell i automatiserade lige (AED som standard)
Apés ligado, qualquer modelo comeca a operar em modo automatico (DAE por defeito)
A bekapcsolast kévetéen valamennyi modell félautomata izemmaédban kezd miikédni (AED gyéari beallitas)
Nach dem Einschalten startet jedes Modell im automatischen Modus (AED Standard)

Gatill menyn

Para aceder ao menu
Lépjen be ameniibe
Offnen Sie das Menii

2. AUTO 150J 00f o004  o00:00:24
[x] AUTOMATED 7z
[ ] ECG MONITORING
Vilj ett annat kige [ ] MANUAL SYNCHRONOUS
Seleccione outro modo [ 1 MANUAL ASYNCHRONOUS (g
Valassza ki az izemmédot
Wéhlen Sie anderen Modus Settings Manual
Information
Exit
Saver One P
[T 01/11/2011 14:02

Bekrafta med I6senord
Confirme com password
Hagyja jova (jelsz6 sziikséges)
Bestatigen mit Passwort

I6senord
= 000 Q
jelszo

Passwort

ami.italia |17




Manuellt [age (ISync/Asym)

Modos Manual (Sinc/Asinc) Sa erOne
(Szinkron/Aszinkron) |

Kézi Uzemmdd

Manueller Modus (Sync/Async)

0 modo manual apenas existe no Saver One P e s6 pode ser usado por pessoal qualificado

o Det manuella laget &r endast valbart | Saver One P och anviinds endast av kvalificerad personal

Kézi lizemmaoddal csak a Saver One P modell rendelkezik és csak képzett személy hasznalhatja
Der manuelle Modus ist nur beim Saver One P méglich und darf nur von qualifizierten Personen

ausgefiihrt werden

Vilj energinivan

Seleccione o nivel de energia
Allitsa be az energiaszintet
\Wihlen Sie das Energieniveau

Ladda enheten
Carga do dispositivo
Toltse fel a kesziilket
Laden Sie das Gerat

ryck pa chock knappen
Pressione o botio de choque
Nyomja meg a sokk gombot
Driicken Sie die Schock-Taste

1. ( \

Driicken £




seri(%

LED kontroll blinkar grén / réd
D de Controlo verde / vermelho piscar
Kontroll LED zéld/ Fjros villogé
rot blinkt

Kontroll-LED griin

eller fast sken
e ﬁxgu do
Vi an

ogga'l leuchtet

©

Mini LCD Display och Réstmeddelande

Mini Visor LCD e

Mensagens de Voz

LCD Mini Kijalzé és Hanglizenetek
LCD Mini Display und Voice-Nachrichten

(

STAND-BY (med batteri)
STAND-BY (com batteria)
KESZENLET (elemmel)
STANDBY (mit Batterie)

ARBETAR
EM FUNCIONAMENTO
MUKODES KOZBEN
ARBEITEN

\.

Enheten redo att anvéndas
Dispositivo pronto para uso
A keszilék hasznalatra kész
Gerat einsatzbareit

Varning fér lag batteriniva, byt batteri

Alencgao para o baixo nivel da bateria, substitua-o
Figyelmeztetés,alacsony téltbttségl elem, cserélje
Warnung bei niedrigem Batteriestand, ersetzen

Fel pa enheten, service behdvs

Dispositivo defeituoso, precisa de manutencéo
Hibas keészilék, szervizelés szilkséges

Gerdt defekt, muss gewarlet werden

Enheten arbetar
Dispositivo operacional
Készllék mikodésben
Gerét in Betrieb

Varning: lag batteriniva (5% kvar)

Aviso: bateria esta baixa (5% & esquerda)
Figyelem; elem lemertlében (5% maradt)
Warnung: Die Batterie ist sehr niedrig (5% links)

Vamning! Lagt batteri, byt batteri

Cuidado! exausta bateria, subslitua-o
Fontos! Alacsony tlltdttségti elem, cserélie ki
Achtung! Batterie erschopft, ersetzen

© ©+0 ©

o
i)
m

V 100%

y, S I,

DEVICE ERROR 105
SERVICE REQUIRED

P

stay clear of patient
charging

no shock
advised

5%

batteriet &r néstan slut
bateria esta quase esgolado
elem mar majdnem lemertilt
Batterie ist fast erschopft

p, S

batteriet &r slut, byt batteri
bateria descarregada, substitua-o
lemerlilt elem, cserélje ki

Batterie erschépft. ersetzen Sie es /)




Livraddning med AED _
Procedimento Salvacio e DAE 4 Sa er
Eletmentd Beavatkozas AED-vel -
Lebensrettung mit dem AED

Ll’lceS ‘

~
Sitt pa enheten
Ligue o aparelho
Kapcsolja be a késziiléket
Schalten Sie das Gerat
y
"
Folj rostinstruktionerna
Siga as instrugdes sonoras
Kovesse a hangutasitasokat
Folgen Sie Sprachanweisung
7
"
Forbered patienten
Prepare o paciente
Készitse el6 a beteget
Patient vorbereiten
A

ﬁ-ami.italia | 20




Elektrodemas Position

Posicionamento dos Eléctrod
Elokirodik Ereles: =

helyezese
EIekIroden—Pos?i!yoniemng

4,

Satt i kontakten

Coloque no encaixe
Csatlakoztassa a késziiléekhez
Elektrodenstecker einstecken

Oppna och ta bert skyddsholjet

Abra e remova a pelicula protectora

Bontsafel és tavolitsa el acsomagolast

Packung 6ffnen und Elektrode
abziehen

Fast pa patienten
Aplique no paciente
Helyezze a betegre
Elektroden aufkleben

Sa.er One

series

=8y age or >25 kg
SAV-C0846

1+8y age or <25 kg
SAV-C00186



Analys och chock ~5) ,
Analise ¢ Desfibrihaggo Sa erOne
Analyse und Defibrilation

Analyserar hjértrytmen
Analise doritmo cardiaco
Szivritmus analizis
Rhythmusanalyse

ENLIGT INSTRUKTION

Tryck ner chock-knappen
Pressione o botédo de choque
Nyomja meg a sokk gombot
Driicken Sie die Schock-Taste

SE SOLICITADO
HA ERRE UTASITAST
WENN ERFORDERLICH

X

Den helautomatiska versionen ger en chock automatiskt (om instruerad) efter analysen
O modele completamente automético dara a descarga (se solicitado) automaticamente apés a analise
Az automata verzié automatikusan adja le a sokkot az analizist kévet&en (ha indokolt)

Beim Vollautomaten wird der Schock (wenn erforderlich) nach der Analyse automatisch abgegeben




Hij art Lungraddni
Sanimagao Ca Cartio-Respiatoria Sa erOne

H'elz-l.ungen Reanimation

Ge 30 kompressioner
Faca 30 compressoes

Nyomija le 30-szor mellkasat m
30 Herzdruckmassagen durchfiihren >6c¢

\ y,

: En metronom hjélper till att halla ratt antal och frekvens pa av bréstkompressionerna
Um metrénomo guiara para o nimero e as taxas adequada de compressées
Metroném fog segiteni 6nnek a megfeleld szamu, és litem(i mellkaskompressziéban
Das Metronom gibt die Geschwindigkeit und Anzahl Kompressionen an

10. [

Ge 2inblasningar
aca 2 insuflagées
y 2 beflivas
Beatmungen

1 sekund vardera

1 segundo cada

1 masodpercig minden
k 1 Sekunde pro Beatmung




Batteri Optioner
i deisgysaoek ~
Batterie-Optionen |

Engangs batterier
Bateria descartavel

Egyszerhasznalatos elem
Einwegbatterie

SAV-C0903
\, 7

Antes de remover a bateria, desligue o desfibrilhador e aguarde 4-5 segundos.
Mielétt kivenné az elemegységet a késziillékbél, kapesolja ki a késziiléket és varjon 4-5 masodpercet.
Bevor die Batterie entfernt wird, muss das Geriat ausgeschaltet und 4-5 Sekunden gewartet werden.

o Innan batteriet tas ut s& maste enheten vara avstiingd och sedan ska man vinta 4-5 sekunder.

2. (

SAV-C0011

Uppladdningsbart batteri/laddare

Acumulador/Bateria e Carregador
Akkumulatoregység és Akkutolto
Akku und Batterieladestation

SAV-C0014
J

\

Ladda batteriet var 4-5:e manad (dven om det inte &r anvint) eller sa fort varning visas. Ladda batteriet
om det férvarats utanfér normal standard fér temperatur (ca 20°C ) och fuktighet (45%).

Recarregue o acumulador/bateria a cada 4-5 meses (mesmo que ndo o esteja a usar) ou assim que seja
avisado pelo desfibrilhador. Antecipe a carga no caso do armazenamento estar fora das condigdes de
temperatura (20°C) e humidade (45%).

Téltse fel az akkumulatort 4-5 havonta (akkor is ha nem hasznaltak), vagy a késziilék jelzésekor.
Gyakoribban téltse fel ha a késziiléket nem standard kériilmények kézétt (20°C, 45%Rh) taroljak.

Laden Sie den Akku alle 4-5 Monate (auch wenn nicht verwendet) oder sobald der entsprechende
Geriitehinweis angezeigt wird. Zusiitzlich muss der Ladevorgang durchgefiihrt werden, beim Einsatz
ausserhalb der Standardbedingungen von Temperatur (20°C) und Luftfeuchtigkeit (45%)




TI[gangllga Eleklmder S V),

Eleklrodak Sponiveis accgssorf;
Elektrode [%Jnen

Standard fér Vuxna
Standard para Adultos
Standard Felnétt elektroda
Standard fiir Erwachsene

SAV-C0846

7

2. (
Barnelektroder
Pediatricos
Gyerek elektroda
Kinderelektrode
SAV-C0016
\, y

__ Enheten kidnner av barnelektroder och anpassar automatiskt till en ligre energiniva (50J)
Dispositivo detecta Pediatricos e ajusta-se para um nivel de energia mais baixo (50J)
Késziilék érzékeli a gyermek elektrédakat és beallitja magéat alacsonyabb energiaszintre (50J)
Gerite erkennt Kinderelektrode und passt automatisch das niedrigere Energieniveau (50J) an




Lista pa Tilbehdr
Lista de Acessd

e ros
Tartozéklista
Zubehorliste

Data Management
Gestdo de Dados
Adattarolas
Datenaufzeichnung

Ovningsenhet/ Simulator
Treino e Simulador
Tréner és Szimulator
Trainer und Simulator

LV
b

®

O

[~ sAV-C0906

SAV-C0027

SAV-C0019

\

Minneskort 1GB
Cartao de Memaria 1GB
Memodria kartya 1GB
SD Speicherkarte 1GB
Kortlidsare

Leitor de Cartoes
Kartyaolvaso
Kartenleser

PC Mjukvara

Software PC
Feldolgozd SW PC-re
PC-Software

r SVT-B0008
SVT-C0612

S85-B0009

.

"Saver One T" Traningsenhet
"Saver One T" (Treino

"Saver One T"tréner készlilék
Trainer "Saver One T"
Traningselekiroder (10 par)
Eléctrodos de Treina (10 pares)
Tréning elektroda (10 par)
Trainer Elektroden (10 Paare)
AED Simulator/Testare
Simulador/Teste de DAE
AED szimulator/teszter
AED-Simulator/Tester

rSAV-C001 i
SAV-C0018
SAV-C0908
SAV-C0902

SAV-C0028
SAV-C0836

\.

EKG Kabel
Cabo ECG
EKG kabel
EKG-Kabel
Termoskrivare

opressora Térmica

irbfejes nyomtatod

Thermodrucker
Stabil Barvaska
Mala Semi-Rigida
Félkemény hordtaska
Halbstarre Tragetasche
Vagafaste av Metall
Metal suporte de parede
Fem falitartd
Metall Wandhaiterun?
Véggskap med/utan larm
Armario Mural com/sem Alarme
Faliszekrény, riasztassal
Wandschrank mit /ohne Alarmen




Checklista S

1I\-I| k<':'>doireo 0 P II%SO k i L)ér“(“)"r‘lg
pesség ellendrzése

Einsatzkontrolle

| © @ & k
LED KONTROLL UTGANGSDATUM ELEKTRODER ENHETEN
LED DE GONTROLO VALIDIDADE ELECTRODOS DISPOSITIVO
ELLENORZO LED ELEKTRODA RVENYESSEG ESZKOZ
KONTROLL-LED ELECTRODE VALIDITAT GERAT
( Datum Blinkar det enbart grént? Ar datum ok? Visuell inspeltion Signatur \

Data 56 plscar em verde? Validade ok? Inspecgho visual Assinatura

Datum Csal zélden villog? Adatum érvényes? VIzuius iranyitas Alairas

Datum Blinkt nur griin Istdas Datum noch gUltig? ichtpriifung Unterschrift

\ 7

Kontroll bér ske varje dag (minst en gang i veckan).
Anvéand inte enheten om den inte genomgar av alla kontroller.

o As verificagbes devem ser feitas diariamente (ou uma vez por semana).

N&o utilize o dispositivo em caso de nao conseguir cheques.
Napi ellendrzés elvégzése szilkséges( vagy legalabb hetente egyszer).
Ne hasznalja a készlléket, ha az ellenérzés nem sikeres.

Checks sollten taglich (oder mindestens einmal pro Woche) gemacht werden.
Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es nicht in Ordnung ist.
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